
吊塔配置清单
（1）220V10A国标五插电源插座16个，16A电源插座2个。
（2）气源终端：德标制式，空气2个、氧气4个、负压4个（气电箱体内负压气体软管需要2根）。
（3）等电位端子2个、网络接口4个、输液杆2根（固定在气电箱体上）、网篮2个、监护仪支臂2个和呼吸机支臂2个（固定在气电箱体上）。
（4）2个7英寸的液晶显示屏（用于显示患者基本信息）固定在吊塔上，且需要与医院HIS系统对接,系统对接产生的费用由投标方负责。
以上（1）——（4）提到的所有有数量要求的均要在气电箱体左右均匀分布，如10A电源插座16个，箱体左侧8个，右侧8个。
（5）3层托盘，最下层带抽屉。
（6）气电箱体长度≥1200mm。
