ICU吊桥配置要求
ICU吊桥项目，共需数量28套，配置要求如下。
1. 干区、湿区塔均配有单横臂，所有转向关节采用知名品牌重载滚柱轴承；
2. 须配有阻尼刹车系统及气动刹车系统；
3. 横梁与下垂柱连接为进口内置滑轨轴承；
4. 湿区塔悬臂与箱体连接处预留卫星臂，安装灯头直径≥30CM LED检查灯；
5. 集成连接医院HIS系统的智慧病房系统，每床单元安装交互终端1个；
6. 安装有氧浓度检测报警系统；
7. 气体接口采用德标原装进口品牌；
8. 采用原装进口医用气体管路；
9. 每个床单元须配备氧气接口4个、负压吸引接口4个、空气接口2个、电源插座20个（220V 10A 18个，250V 16A 2个）、6类网络接口6个、接地端子4个、设备托盘6个、呼吸机氧气接头3个、呼吸机空气接头3个、挂架式氧气流量计及湿化瓶3套、挂架式吸引调压器及瓶子3套。
